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 Conclusão: O estudo dos dados amostrais sem e com a
intervenção do software Cells Analyser®, mostraram-se es-
tatisticamente diferentes, com amostras maiores e erros
amostrais menores, o que evidencia a importância do seu
uso para se obter exames de microscopia especular de
córnea com baixos erros (menor que 5%), conferindo-lhes
representatividade e reprodutibilidade.

Conclusion: The study of the sample data with and
without intervention of the Cells Analyzer® software sho-
wed them to be statistically different with greater samples
and smaller sample errors, evidencing the importance of
their use in order to obtain specular microscopic cornea
tests with small errors (less than 5%), giving them repre-
sentativeness and reproducibility.
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