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Prezado Editor: 

Um problema que ocorre comumente durante a cirurgia de 
catarata utilizando-se a técnica de facoemulsificação está rela
cionado à irrigação, ou melhor, à troca de frascos para manter 
a migação . 

Caso não haj a  uma pessoa verificando o momento da tro
ca, a cirurgia pode ser interrompida abruptamente pela falta de 
irrigação originando problemas como colabamento da câmara 
anterior, toque endotelial, ruptura de cápsula posterior entre 
outros .  

Para se evitar este problema, pode-se utilizar uma torneira 
de três vias (comumente utilizada em anestesia) que permite 
que doi s  frascos estejam conectados ao mesmo tempo. É im
portante salientar-se que esta possibilidade não é possível em 
todos os aparelhos .  

Utilizo uma torneira d e  três vias d a  discofix e n o  início da 
primeira cirurgia, apenas uma via. Depois de esvaziar aproxi
madamente metade do primeiro frasco, o segundo frasco é 
conectado (abre-se esta via), mantendo a irrigação pelos dois 
frascos .  Naturalmente , o primeiro frasco terminará antes e 
neste momento o equipo deste é fechado (mantém-se a via 
aberta) para que a troca por um novo possa ser efetuada, 
mantendo a irrigação do segundo e assim por diante .  Desta 
forma pode-se evitar a interrupção da cirurgia, a entrada e 
saída da câmara, e sem dúvida todas as possíveis complica
ções associadas além de permitir que a auxiliar de sala faça a 
troca com calma. 
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