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RESUMO 

A padronização do eletrorretinograma (ERG), assim como dos parâmetros 
de normalidade de um laboratório de ERG é necessária para a melhor 
compreensão dos resultados encontrados. Neste trabalho, apresentamos um 
estudo estatístico descritivo e analítico dos valores eletrorretinográficos 
encontrados em 42 indivíduos normais. 

O ERG foi realizado de acordo com as recomendações da International 
Society for Clinicai Electrophysiology of Vision (/SCEV). 

Não foi encontrada diferença significativa (p>.05) entre os olhos e os sexos. 
Também não houve correlação significativa (r<.5 ;  p>.05) entre a idade e o 
ERG. Houve grande (r>.8) e significativa (p<.05) correlação entre os olhos. 

Palavras-chave: Eletrorretinograma (ERG);  padronização; normalização; valores normais 

INTRODUÇÃO 

O eletrorretinograma (ERG) é um 
exame de extrema utilidade clínica em 
oftalmologia. Está indicado no estudo 
das doenças genéticas, como a retinose 
pigmentar, distrofia progressiva de co
nes,  de cones-bastonetes ,  doença de 
S targardt, etc . Nestes casos é um exa
me imprescindível para diagnóstico e 
diferenciação e ,  consequentemente,  
prognóstico.  Também está indicado na 
avaliação de processos isquêmicos de 
doenças vasculares 3 (diabetes ,  obstru
ção venosa), avaliação pré-operatória 
de olhos com meios opacos . Pode ser 
utilizado na avaliação das uveítes 3• 4, 
sendo que, recentemente 6• 7 foi relatada 
sua extrema importância no diagnósti
co de DUSN (neurorretinite unilateral 
subaguda difusa). 

A padronização do exame, assim 
como dos parâmetros de normalidade 
de um laboratório de ERG é necessária 
para a melhor compreensão dos resul
tados encontrados .  Neste trabalho ,  

apresentamos um estudo estatístico 
descritivo e analítico dos valores ele
trorretinográficos encontrados em 42 
indivíduos normais ,  com o objetivo de 
acrescentar à l i teratura nacional j á  
existente sobre o assunto 2

• 

CASUÍSTICA E MÉTODO 

Foram incluídos neste estudo 42 
pacientes ,  com idades variando entre 6 
e 72 anos (média de 33 ,9 ± 1 6  anos, 
mediana de 32 anos) , sendo 20 homens 
e 22 mulheres com acuidade visual de 
20/20 (LogMAR 0,0) em ambos os 
olhos . A média de idade dos homens 
não diferiu significativamente das mu
lheres (p=.47 1 )  . Os critérios para ex
c lusão foram : doença retiniana de 
qualquer espécie, doenças sistêmicas 
que pudessem interferir no resultado 
(ex . :  diabetes) ,  história de uso crônico 
de medicamentos que sabidamente afe
tassem o ERG, história familiar de 
doença retiniana genética, opacidades 
de meios dióptricos e miopia maior do 

ARQ. BRAS. OFT AL. 60(3), JUNH0/1997 



-'-

"' 
1. 

.. e: .. Cl-
u e: 

"' u 
·;; a. 

Pac ientes sat i sfe i tos N i ght  & Day. 

Va r i l u x C o m fo rt® Tra n s i t i o n s® : d e  d i a , 

escu recem ,  à no i te,  c l a re i am . 

f'>..... As l e ntes fotos sen s íve i s  Var i l ux Comfo rt® Tran s i t i o n s® m u dam de  cor  

�......; conforme  o amb i ente .  E scu recem ao so l ,  c l are i am em amb i e ntes 
i nte rnos  e fi cam q uase tran sparentes à no ite . Ao mesmo tem po são 
mais res i stentes e mais l eves ,  porq u e  são fabr i cadas em res i na 

e spec i a l .  Po r i s so  pesam menos  n o  na r iz ,  to rnando  seu  u so  confo rtáve l 
e . fac i l i ta n d o  a ad aptação .  E têm o q u e  n e n h u m a  o utra  t e m :  a q u a l i d a d e  Va r i l u x .  

Varilux Comfort ® 

Transitions® 

(�!2''"º 
_/' 

Lentes Vari l ux Comfort® Transitions®, u m a  óti ma opção para seus pacientes présbitas. 
Vari l u x  S I M  - Serviço de I nformação ao M éd i co - Te l . :  0800-26 2 8 6 3  ( l i gação gratuita) 



Estudo estatístico de valores normais do eletrorretinograma. 

que 6,00 dioptrias . 
A acuidade visual (A V) foi aferida 

com o paciente não dilatado e usando a 
melhor correção para distância. O exa
me era realizado a 4 metros ,  com uma 
tabela do tipo do ETDRS (Early Treat
ment Diabetic Retinopathy Study) mo
dificada (LIGHTHOUSE Low Vision 
Products , Long Is land ,  New York, 
E.U.A. ) .  A anotação era feita em Log
MAR (anotação logarítmica do ângulo 
mínimo de resolução) e seu correspon
dente em Snellen. 

Método de registro do ERG: 

O aparelho utilizado para a realiza
ção do ERG foi o EPIC 2000 (LKC 
Technologies, Inc . ,  Gaithersburg, USA) 
com programa para análise de dados do 
tipo UTAS versão 3 . 1 0  (LKC Techno
logies) e cúpula semi-automática de 
Ganzfeld. O protocolo seguido foi o 
recomendado pela International Socie
ty of Clinicai Electrophysiology of 
Vision (ISCEV) e constando no ma
nual do aparelho como a rotina stan
dard. O paciente tem suas pupilas dila
tadas com o uso de tropicamida a 1 % .  
Vinte a trinta minutos d e  adaptação ao 
escuro precedem o exame. Com o pa
ciente sentado em frente à cúpula de 
Ganzfeld, procede-se à preparação das 
superfícies corporais que receberão os 
eletrodos "terra" (centro da testa) e 
"referência" (lobo da orelha direita) , 
com álcool .  Após a colocação dos ele
trodos "terra" e "referência", instila-se 
colírio anestésico em ambos os olhos e 
aplica-se os eletrodos "ativos",  do tipo 
ERG jet-electrodes, nas córneas do 

. paciente . Para se evitar que as lentes  
caiam dos  olhos dos  pacientes durante 
o exame, aplica-se metil-celulose nes
tas e realiza-se uma leve pressão com 
cotonete sobre a lente ,  no momento de 
centralizá-la na córnea. Estes prepara
tivos são realizados em ambiente de 
iluminação tênue. A seguir, procede-se 
ao exame, que é realizado por etapas : 

Passo 1: Escotópico B - luz apaga
da, estimulação única com flash de cor 
branca, de intensidade fraca (filtro de 
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24 dB) ,  para estimulação de bastonetes .  
Passo 2: Resposta máxima combi

nada - luz apagada, estimulação única 
com flash de cor branca, de intensidade 
normal (OdB) ,  para obtenção de regis
tro de resposta combinada (cones e 
bastonetes) .  

Passo 3: Potenciais oscilatórios -
mesmas condições do passo 2, porém o 
computador isola os potenciais oscila
tórios da onda B ,  para registro de respos
ta das camadas mais internas da retina. 

Passo 4: Fotópico B - luz da cúpula 
acesa, com abertura de luz de fundo no 
marcador de 1 /4 (equivalente a 3 1 ,2 
candelas/m2) ,  período de adaptação ao 
claro de 1 O minutos ,  estimulação única 
com flash de cor branca de mesma in
tensidade da usada para os passos 2 e 3 ,  
para registro de  resposta dos cones . 

Passo 5: Flicker - mesmas condi
ções do passo anterior, porém com es
timulação única, mas com vários dispa
ros ,  com uma freqüência de 30Hz, para 

TABELA 1 
Estatística descritiva dos valores de ERG encontrados em 41 indivíduos normais. Amplitude em 

micro-volts (µ V) e latência em mi lissegundos (ms ). 
Componentedo ERG Média (:tDP) Mediana lnt. Confiança (-95% a +95%) Mínimo 
Escotópico B 

Amplitude 
- OD 
- OE 

Latência 
- OD 
- OE 

Resposta Combinada 
Onda A 

Amplitude 
- OD 
- OE 

Latência 
- OD 
- OE 

Onda B 
Amplitude 

- OD 
- OE 

Latência 
-OD 
- OE 

Potenciais Oscilatórios 
Amplitude 

- OD 
- OE 

FotópicoB 
Amplltude 

- OD 
- OE 

Latência 
- OD 
- OE 

Flicker 
Amplitude 

- OD 
- OE 

Latência 
- OD 
- OE 

240,8 :t 63,8 
244,5 :t 63,3 

85,4 :t 6,8 
85,8 ± 6,4 

31 1 ,6 ± 61 ,0 
320,8 ± 61 ,7 

1 6,4 ± 1 ,9 
1 6,5 ± 2,0 

5 1 5,0 ± 98,9 
5 1 3,4 ± 99,8 

47,3 ± 5,6 
46,8 ± 5,9 

253,6 ± 74,6 
249,5 :t 77,9 

2 1 1 ,3 ± 69 , 1  
21 8,2 ± 63,2 

31 ,2 ± 2,2 
31 ,3 ± 2,0 

1 52,7 ± 45,0 
1 6 1 ,5 ± 41 ,7 

28,2 :t 1 ,8 
28,0 ± 2,4  

253,5 
241 ,0 

83,8 
84,5 

31 1 ,5 
329,0 

1 5,8 
1 6,0 

534, 1 
520,0 

47,3 
47,0 

239,1 
234,7 

201 ,0 
21 2,5 

31 ,5 
31 ,0 

1 48,4 
1 52,4 

28,0 
28,0 

2 1 8,5 a 263, 1 
221 ,7 a 267,4 

83,0 a 87,7 
83,5 a 88,0 

292, 1 a 331 , 1  
300,5 a 341 ,0 

1 5 ,8 a 1 7 ,0 
1 5 ,9 a 1 7,2 

483,4  a 546,6 
481 , 1  a 545 ,8 

45,5 a 49 , 1  
44,9 a 48,7 

229,4 a 277 ,8 
223,9 a 275, 1 

1 84,0 a 238,6 
1 92,7 a 243,7 

30,4 a 32 , 1  
30,5 a 32 , 1  

1 34 ,6a  1 70,9 
1 45 ,0 a 1 78,0 

27,5 a 28,9 
27,0 a 28,9 

1 1 8,0 
1 1 7,0 

75,0 
74,5 

1 87,0 
1 65,0 

14,5 
14,5 

31 8,0 
31 8,0 

31 ,5 
31 ,0 

1 66,3 
1 42,0 

1 1 6,0 
1 20,0 

26,0 
26,0 

82,0 
1 02,2 

25,2 
20,0 

Máximo 

346,0 
365,0 

1 04,0 
1 04,0 

441 ,0 
454,0 

22,0 
22,0 

772,0 
742,0 

59,0 
58,5 

51 6,0 
553,2 

429,0 
384,0 

36,0 
34,5 

256, 1 
255,6 

32,7 
32,4 

Obs.: A diferença entre os olhos direito e esquerdo não foi significativa (p>0,05) para nenhum dos componentes do ERG. 
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registro de resposta de cones . São dispa
rados 10  flashes , cujas respostas o apa
relho registra sob forma de média. 

Em todos os passos ,  os filtros de 
low cut são ajustados para 0 ,3Hz e os 
de high cut para 500Hz, com exceção 
do passo 3 (registro dos potenciais 
oscilatórios), quando os fil tros de low 
cut são ajustados para 75 Hz. 

A estatística descritiva e a analítica  
(teste de student e correlação de Pear
son) foram realizadas com o programa 
STATIStICA (Statsoft Inc . ,  Tulsa, OK, 
EUA) . 

RESULTADOS 

Os resultados do ERG, em valores 
absolutos, podem ser observados na ta- · 
bela 1 .  

Não houve diferença estati s tica
mente significativa (p>0,05) entre os 
olhos direito e esquerdo para nenhum 
dos parâmetros ,  sej a  de amplitude de 
resposta, seja de latência. A correlação 
entre os olhos foi grande e significativa 
para todos os parâmetros (tabela 2) .  

Também não houve diferença esta
tisticamente s ignificat iva (p>0 ,05 ) ,  

TABELA 2 
Correlação entre os resultados dos olhos direito e 

esquerdo, para cada componente do ERG, calculado 
pelo teste de Correlação de Pearson. 

Componente do ERG r' p 

Escotópico B 
Amplitude 0,890 0,793 0,000 
Latência 0,924 0,854 0,000 

Resposta combinada 
Onda A 

Amplitude 0,895 0,802 0,000 
Latência 0,950 0,903 0,000 

Onda B 
Amplitude 0,887 0,786 0,000 
Latência 0,971 0,943 0,000 

Potenciais Oscilatórios 
Amplitude 0,950 0,903 0,000 

FotópicoB 
Amplitude 0,949 0,900 0,000 
Latência 0,965 0,931 0,000 

Flicker 
Amplitude 0,9 16 0,840 0,000 
Latência 0,954 0,9 10  0,000 
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para nenhum dos parâmetros ,  entre os 
sexos masculino e feminino. 

Não houve correlação significativa 
(r<0 ,5 ;  p>0,05) entre o resultado do 
ERG e a idade. 

DISCUSSÃO 

A padronização tanto da rotina de 
exame, quanto dos valores-limite da 
normalidade é de extrema importância 
para um laboratório de eletrofisiologia. 
Infelizmente, não se pode aproveitar 
dados publicados de valores normais 
de um determinado laboratório .  As va
riações de um para o outro , que podem 
influir nos resultados ,  são muitas . Por 
esse motivo, a ISCEV 5 recomenda 
uma mesma rotina de exame para to
dos, porém se escusa de determinar 
valores oficiais de normalidade. Pude
mos observar tal fato ocorrer neste tra
balho . Nossos resultados foram signifi
cativamente diferentes dos de B IRCH 
& ANDERSON 1

, apesar de métodos 
semelhantes para a porção escotópica 
do exame. 

Não houve diferença significativa 
entre os olhos , o que já seria de esperar. 
Analisando as medianas apresentadas 
na tabela l ,  pode-se observar que a 
diferença entre os olhos não ultrapas
sou a faixa dos 5% (aproximadamente 
5% para o escotópico B ,  onda A e 
fotópico B ,  aproximadamente 3 %  para 
a onda B e o flicker e aproximadamen
te 2% para os potenciais oscilatórios) 
no caso das amplitudes e 2% no caso 
das latências .  Estas pequenas diferen
ças devem ser levadas em considera
ção, na interpretação dos exames .  

A grande e significativa correlação 
entre os olhos também era esperada e 
deve ser interpretada cientificamente : 
em trabalhos que envolvam a análise 
dos resultados do ERG de normais ,  
para comparação com o patológico, 
deve-se fazê-lo desprezando um dos 
olhos de cada normal , sob o risco de se 
aumentar artificialmente o poder esta
tístico da amostra. 

A partir dos resultados da tabela 1 

podemos montar uma tabela de valo
res-limite de normalidade . A ISCEV 
recomenda que os limites da normali
dade para os valores de ERG deverão 
ser os mesmos do intervalo de confian
ça de 95% .  Assim, o escotópico B do 
OD, por exemplo, teria os limites de 
normalidade entre 2 18 ,5  e 263 , l µV. 
Se  considerássemos como limites a mé
dia ± dois desvios padrão, estes seriam 
bem mais elásticos ( l  1 3 ,2 a 368,6V) e 
perderiam, portanto, em sensibilidade . 
Pode-se também simplificar e fazer 
uma tabela somente para os dois olhos 
(tabela 3 ) .  Caso o examinador prefira 
apresentar o resultado do ERG em for
ma de porcentagem do normal , anotará 
l 00% sempre que o resultado encon
trado cair dentro do intervalo de con
fiança e comparará com o menor valor, 
para resultados menores do que este e 
com o maior valor, para resultados 
maiores do que este . 

TABELA I l i  
Amplitude (em microvolts) e latência 

(em mi l issegundos) , a partir do intervalo de confiança de 
95% para ambos os olhos, de forma simplificada. 

Componentedo ERG Amplitude (µV) Latência (ms) 

Escotópico B 21 8 a 267 83 a 88 
OndaA 292 a 341 1 5 a 1 7 
Onda B 481 a 547 45 a 49 
Potenciais Osci latórios 224 a 278 
Fotópico B 1 84 a 244 30 a 32 
Flicker 1 34 a 1 78 27 a 29 

Finalmente , há que se discutir a 
ausência de correlação significativa 
entre a idade e os valores de amplitude 
e latência do ERG, achado esse discor
dante do "que relatam BIRCH & AN
DERSON 1

• Entretanto , deve-se notar 
que 95% de nossa amostra tinha idades 
variando entre 27 e 40 anos e que os 
autores citados I demonstraram uma 
diferença significativa em sua amostra 
apenas a partir dos 45 anos . 

SUMMARY 

The electroretinogram (ERG) is an 
extremely useful diagnostic tool for 
the ophthalmologist. Its 
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standardization as well as its 
parameters for the normal values are 
very important for the correct 
interpretation of results. ln this 
study, we evaluated the results of 42 
normal subjects in order to add some 
normative data in this subject. 
The ERG was performed according 
to the lnternational Society for 
Clinicai Electrophysiology of Vision 
( ISCEV) recommendations. 
No significant difference was found 
(p>0. 05) between the eyes and sexes. 
No significant correlation (r<0.5; p>  
0. 05) was found between age and 
ERG. There was a high (r>0. 8) and 
significant (p<0. 05) correlation 
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between the eyes (right and left) of 
each subject. 

Key words: Electroretinogram 
(ERG); standardization; normative 
study; normal values 
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míopes, emétropes e h ipe rmétropes; dando aos pacientes em qua lquer 
coso, excelente visão o cada estág io de d istânc ia . 
Isto s ign ifico que  com os lentes p rog ressivos Percepto você pode 
satisfazer p lenamente o todos os seus pacientes, não importando qua l  
se j a  o prescrição. 
O mundo nunca viu uma progressivo como esta e seus pacientes n unca 
mais verão o mundo como eles têm visto. 
Percepta. Vendo o mundo como ele é . • 
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